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HASZNALATI UTASITAS

Manlloro digitalis mérleg 500g-0.01g

Figyelem!

Ne terhelje a mérleget nagyobb sullyal, mint a maximalis kapacitdsa!

A nagyobb teher tonkreteheti a mérleget.

A mérleg szobahémérsékleten miikodik legoptimalisabban, ezért ne tegye ki extrém
hidegnek / melegnek! Mindig hagyja egy 6ran at a mérleget atallni a szobahémérsékletre.
Hagyjon elég Gizembealldsi id6t a mérlegnek. A mérleg belsé rendszerének 30-60
masodpercre van sziiksége a stabil allapot eléréséhez kalibralas el6tt.

Tartsa a mérleget tiszta kornyezetben. A por, kosz, nedvesség, razkddas, szél és kozeli
elektromos eszkdzok mind kedvezétlendl hathatnak a megbizhatdsagra és precizitasra.
Ovatosan hasznalja. Elévigyazatosan tegyen minden mérendd targyat a mérd talcara.

Bar strapabird eszkdznek tervezték, mégis kerilje a durva hasznalatot a belsé szenzor
meghibasodasanak megel6zése végett.

Kerilje a razkédast, leejtést vagy egyéb durva behatast a mérlegre. Fokozott évatossaggal
kezelje, mert ez egy precizios eszkoz.

Kizarolag stabil és razkddasmentes fellleten mérjen vele.
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HASZNALAT

(Altaldnos)

A T o

Rakja be az elemet az elemtartdba a polaritasanak megfelel6en.
Tegye a mérleget egy vizszintes, sima fellletre.

Nyomja meg az {On/Off} gombot a bekapcsolashoz/kikapcsolashoz.
Varjon, amig a kijelz6n megjelenik a “0.0” érték.

Helyezze a mérenddé targya(ka)t a mérGtalcara.

A {MODE} gomb megnyomasaval valthat a suly mértékegységek kozott.

(Tdrdzas)

1.

2
3.
4

Kapcsolja be a mérleget a fentiek szerint.
Tegyen egy talcat / taroldt a méréfeliletre.
Tartsa lenyomva a {TARE} gombot, amig a “0.0” érték meg nem jelenik a kijelzén.

Tegye ra a mérendd sulyt.

(A méréegység megvdltoztatdsa)

1. Nyomja mega {MODE} vagy az {M} gombot, amikor méréegységet szeretne valtani.
Szamladld funkcio (csak bizonyos modellekhez)

2. Rakjard a mérlegre a lemérendé mennyiséget.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a {COUNT} vagy {PCS} vagy {C} gombot 3 masodpercig, az
LCD kijelz6 egy véletlenszerl szamot fog kiirni.

4. Nyomja meg a {MODE} vagy {M} gombot, hogy kivalassza azt a mennyiséget, amit a mérlegre
rakott.

5. Nyomja meg a {COUNT} vagy {PCS} vagy {C} gombot, hogy megerGsitse a mennyiséget, az LCD
kijelz6 most ,,PCS” mddot fog kijelezni, ami azt jelenti, hogy szamlalomodba kapcsolt a
mérleg.

(Kalibrdlds)
1. Kapcsolja be a mérleget. (A kalibracié nem szlikséges az elsé hasznalat elétt. Csak akkor

kalibraljon, ha a mérleg be van kapcsolva.)

2. Tartsa nyomva a {MODE} gombot 3 mp-ig, amig a kijelz6n meg nem jelenik a “CAL” felirat.
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3. Engedje el a gombot.
4. Nyomja meg még egyszer a {MODE} gombot, a kijelz6n lathaté lesz a “CAL” felirat, majd a
szlikséges kalibralosuly.
5. Helyezze a sziikséges sulyt a mérg felilet kbzepére, majd vegye le a sulyt miutan a kijelzén
megjelenik a “PASS” (izenet.
6. A mérleg Ujra mérési izemmadban van, a kalibralasnak vége. Kikapcsolhatja a mérleget.
HIBAELHARITAS

A f6 indokok a pontatlansagra vagy a hibas termékre a lemeriilt elemek, a rossz kalibracié, a

tulterhelés vagy az instabil fellileten végzett mérés. A hibalehet6ségek a kdvetkezék lehetnek:

1.

LA

[Lo] vagy semmi — Nézze meg, hogy az elemek polaritasnak megfelel6en vannak-e
behelyezve.

[OUT2] vagy [Errl] — Kalibralja Gjra a mérleget.

[UNST] — Haszndlja a mérleget egy stabilabb helyen.

[EEEE] vagy [o_ld] - Tulterhelte a mérleget — ne helyezzen ra til nagy sulyt.

Nem olvashatd a mérleg - Hasznalja a mérleget egy stabilabb helyen.
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